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安全警示和注意事项 

 在使用仪器之前，请仔细阅读“安全警示和注意事项”，以确保安全和正确

的使用该仪器。 

 在遵守使用原则的前提下，可以增加产品的使用寿命，并可以避免发生危险。 

 以下为手册所提供的安全提示符： 

 

     

被禁止的操作 需要注意的操作 必须强制的操作 禁止进行拆卸 将插头从插座中拔出 

 

 以下规定是安全警示和注意事项，是必须遵守的规定： 

 

 

 

 

 

 

 

 

●请勿在高湿、高温或灰尘多的地方存

放或工作，以免造成仪器硬件故障 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●请仔细阅读本手册，在掌握了仪器

的各个功能及注意事项后，再进行操

作。 

●仪器及设备不具备防水功能，应防止

被水淋湿等情况发生 

●如果电源线已损坏（导线外露或断

裂）请勿再使用，以免引起触电。 

●避免强烈碰撞、震动，否则可能导致

仪器光路损坏。在搬运过程中建议使用

仪器原包装。 

●在使用仪器进行比色时，勿将比色

溶液溢漏到仪器中，以防导致光路系

统的腐蚀损坏。 

●禁止仪器在有腐蚀性气体的空间中

工作，以免造成电路系统的损坏。 

●用比色管比色时，需将比色管外壁

的水渍及残留溶液擦拭干净。 

●请勿在湿手时拔插仪器电源线，以防

止触电。 

●在实验过程中必须做好个人防护工

作（实验服、手套、眼罩、口罩，使

用硫酸时注意个人安全） 
●请勿在强光直射的情况下使用该仪

器。 

 
 

●请勿擅自拆开仪器进行维修或更改

其内部结构，以防事故及故障的发生。 

●在对水样进行分析时，水样中加入

试剂后必须混匀再进行比色。 

●在仪器使用过程中，如果出现硬件异

常情况软件操作故障时，应尽快与厂家

技术部门联系，请勿擅自对仪器进行维

修、拆装。 

●仪器中配带的试剂，应在干燥、密

封、避光、低温条件下储存 

 

 

 

●当水或其他液体不慎进入仪器时，请

立即关闭仪器，并将电源插头从插座中

拔出。 

 

 
●仪器使用结束后，用于比色的废液，

应集中储存并处理，不要随意搁置或

倾倒。 

●使用过程中比色溶液如果沾到皮肤

上或衣服上，请立即用大量清水清洗，

以免对皮肤造成伤害 
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免责及质保 

一、免责 

1. 本手册提及的产品规格和资讯仅供参考，如有更新，恕不另行通知。 

2. 在使用仪器之前，请仔细阅读“安全警示和注意事项”以及手册中明

确强调的注意事项，本公司对违规操作造成的事故不负任何责任。 

3. 该产品用于专业性较强的特殊行业。对其使用和操作人员，必须具备

相关专业知识和操作能力。操作失误造成的使用事故，本公司概不负

责。 

二、质保 

1. 本公司对所有产品在出厂前都进行了严格的产品检验，并对所有质量

上的问题，自出厂之日起免费保修一年。 

2. 如在仪器质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为

过失、意外事件、不当的储存或运输原因造成的问题，本公司负责维修，

但需根据仪器故障程度收取适当的成本费用。 

3. 对超出质保期的仪器，本公司将采取有偿维修和服务。 

4. 当发生以下情况之一时，该产品将不再享受到本公司的保修及服务： 

a. 一切自行拆解、再组装、拆机或改造的仪器； 

b. 非本公司直属机构及授权人员，擅自维修过的仪器； 

c. 产品防拆机易碎膜破裂的仪器； 

d. 未使用厂家原装耗材而造成仪器测定故障的仪器； 

e. 通过非正常渠道购买的本公司产品。 
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第一章 技术参数及性能指标 

1.1 性能参数 

抗氯干扰：小于 1000 mg/L 无显著影响（COD测定）； 

示值误差：≤±5%；   

重复性：≤3%； 

曲线数量：预存78条标准曲线，可存储1200条曲线； 

存储数据：50万组； 

参数切换：自动； 

支持波长：420、510、560、610、700 nm； 

光化学稳定性：20min内数值漂移小于0.005A； 

1.2 物理参数 

仪器尺寸：（400×320×150）mm； 

仪器重量：6.0 kg； 

显示屏：高清晰度彩色液晶显示屏； 

操作界面：中文； 

比色方式：比色皿/管； 

打印机：热敏打印机； 

通讯接口：USB传输  

1.3 环境及工作参数 

环境温度：（5 - 40）℃； 

环境湿度：相对湿度＜85%（无冷凝）； 

工作电源：AC220V±10% / 50Hz； 

功 耗：60 W 
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第二章 水质测定仪简介 

水质测定仪正视图如下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 热敏打印机：实时打印检测结果； 

② 触摸显示屏：显示程序界面； 

③ 多功能比色池：比色皿（比色管）比色处。 

比色池通道从上至下分别为通道1-通道5，其中通道1-4为比色皿比

色通道，通道5为比色管比色通道。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 风扇：仪器散热； 

② 电源开关：打开或关闭电源； 

③ 保 险 丝：如遇打开电源开关后无法正常供电，检查仪器保险丝； 

④ 电源插座：用于连接交流电源线。 

  

① 

② 
③ 

④ ① ③ ② 
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第三章 仪器安装及使用 

3.1 安装流程 

3.1.1 将仪器放在一个稳定、水平的平面上； 

3.1.2 将电源线的一端插入仪器的电源插座，另一端插入交流电源插座； 

3.2 开机流程 

    打开仪器背面的电源开关，等待约3秒钟，屏幕出现以下画面： 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    开机初始界面流程主要完成以下系统的加载： 

1）仪器预热：仪器开机后，系统预热倒计时10分钟，预热结束后仪器进入自检过程； 

2）自检：预热完成后，仪器会自动进行自检，待自检完成后进入主界面。 

3.3 主菜单 

开机自检通过后， 

进入主菜单窗口： 

 

 

 

 

 

 

主菜单是TE-5600G型多参数水质测定仪用户功能的入口，用户点击窗口中的图标，即可进

行所需要的具体功能操作。 
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3.4 输入工具的使用 

TE-5600G型多参数水质测定仪采用触摸屏作为基本输入设备，按界面提示直接点击对应位

置即可。 

3.4.1 数字键盘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

该输入窗口可用来输入整数、小数（如吸光度值）和数字正负值。输入内容由“0”，“9”，“.”，

“+ / -”组成。输入完毕后按 OK 键即可,或按 ESC 键放弃输入内容。 

 输入内容的修改：点击删除键 ← ，删除输入的前一个字符； 

 如果用户输入的内容超出限制范围，词条界面将无法显示输入的字符； 

 数值输入不得大于上限或小于下限； 

 输入整数时按“.”键无效。 

 输入数字字符串时，按“.”“-”键无效。 
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3.4.2 中英文输入法使用说明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 汉字输入的键盘如图所示，该输入界面支持汉字、字母、数字； 

 点击需要输入字符的文本框，会自动弹出汉字输入界面，点击右下角 中文/ EN 按钮，

进行输入方式的切换。汉字输入时为拼音全拼输入法； 

 输入法采用全拼输入法。（例如：输入“氨”字，输入字母“an”，屏幕上将出现一系列

拼音为“an”的汉字），根据候选窗口中的显示，点击所需的字即可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 如果所需输入的字或词不在可选框内，可用“ ← / → ”翻页，直到在候选窗口中找到所

需要的字，选中所需要的字即可； 

  backspce ：逐个删除当前输入的内容； 

  delete ：删除选中字符右侧的内容； 

  cops lock ：锁定书写模式为大写； 

  OK ：保存修改内容； 

  ESC ：退出输入界面。 

  



                                                            TE-5600G 多参数水质综合测定仪 

9  

第四章 水质检测 

在主菜单中点击 水质检测 ，进入下图窗口： 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 预制项目检测（比色管） 

选择检测项目后，进入项目中，如下图所示： 

[注] 在进入检测界面前请确保检测槽内没有任何异物！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左图为比色管比色界面，右图为曲线选择界面 

1) 在右侧按键中，点击 曲线，根据取样方式选择相应的曲线号后点击选择，进入检测界面 

2) 放入预处理后的空白样，点击空白，等待2-3秒屏幕显示“C=0.000mg/L”后放入待测样品，

点击检测，屏幕显示当前样品浓度值 

[注] 系统默认记忆上一次测量时空白的吸光度值，当样品为同一批次同一空白时，可直接

检测，若非同一批次请重新做空白再进行检测。 

3) 检测完成后，点击保存，检测记录保存至历史数据中 
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4) 打印 ：打印当前检测结果 

5) 传输 ：将数据上传至PC端 

6) 返回 ：返回项目选择页面 

4.2 项目检测（比色皿） 

[注] 在进入检测界面前请确保检测槽内没有任何异物！ 

 

 

 

 

 

 

左图为比色皿比色界面，右图为曲线选择界面 

1）▣勾选空白：在右侧按键中，点击 曲线，根据取样方式选择相应的曲线号后点击选择，进

入检测界面，通道1默认为空白位，将处理后的空白样和待测样品倒入比色皿后依次放入屏幕

提示通道中，点击检测，系统自动对比空白得出各样品浓度； 

【注】 仪器自动记录检测项目上一次检测时的空白值，故再次进入该比色皿检测项目，空白

选项默认取消，如果检测空白为同一空白可将样品比色皿直接放入检测仓点击检测读取浓度值，

若不是同一空白请手动勾选空白后再进行检测。 

〼不勾选空白：仪器默认扣除上一次检测该项目时的空白值，非同一批次请手动勾选空白

再进行读值。 

2）保存 ：检测数据保存在历史数据中 

3）打印 ：可对结果进行打印 

4）传输 ：将数据上传至PC端 

5）返回 ：返回项目选择页面 
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第五章 项目设置 

5.1 项目选择 

已固化常见检测项目，无需进行［项目设置］即可测试。 

用户可通过“项目设置”更改检测项目参数。 

在主菜单中点击 项目设置，进入项目列表窗口。如下图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 选择相应的项目，点击 修改，即可进入项目修改页面。在该页面用户可添加新的检测项

目。操作方法：点击 下一页 到含有空白项目所在的页，选择任一空白项目编号，点击 修改 

即可进入项目修改页面。 

2) 点击 上一页 / 下一页 ，可查阅其它项目。 

3) 点击 返回 ，可返回主菜单。 
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5.2 项目修改 

选中相应的检测项目后，按 修改 键，即可进入项目修改页面。如下图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 按图所示点击相应的条目即可修改相关参数； 

2) 点击 保存 ，对修改的内容进行保存； 

3) 点击 返回 ，用于返回项目设置界面。 
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第六章 曲线管理 

该仪器为计量类仪器，使用人员可在必要时按照本章的方法，对仪器进行校准和标定。仪

器校准和标定的过程是用标准溶液确定一个正确、合理的曲线值，然后替代原有曲线值的过程。

从而确保仪器测量结果的准确度和真实性。 

仪器在出厂时，对部分曲线及曲线值已经进行了设置（参考值），用户可直接使用。当测

定结果出现偏差时，就必须对原曲线值重新进行标定。 

通常出现以下几种情况时，建议重新对仪器进行校准和标定： 

 当仪器的检测结果出现偏差时； 

 更换仪器操作人员时； 

 实验过程中的条件发生改变时； 

 用标准溶液对仪器检验有误差超过标准规定时。 

以下过程是对仪器校准和标定的具体方法，操作时请严格按照流程进行 

6.1 标准溶液的配制 

仪器的校准和标定必须要使用标准溶液。标准溶液可选用国家标准物质中心发行的质控样品。

如果条件有限， 用户也可按下述方法自行配制或从厂家购买。 

《HJ/T 399-2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》、《HJ 535-2009 水质 氨

氮的测定 纳氏试剂分光光度法》、《HJ 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》

中方法进行配制。 

[注意] 配制的标准溶液准确度和不确定度，主要取决于配制过程中各个环节的误差。 

6.1.1 COD 标准溶液配制 

将邻苯二甲酸氢钾在105～110 ℃下干燥至恒重后，称取0.4251ｇ邻苯二甲酸氢钾溶于纯水

中，转移此溶液于500 mL容量瓶中，用纯水稀释至标线，摇匀。此溶液在2～8 ℃下贮存，可

稳定保存一个月。该该溶液的理论COD 值为1000mg/L。 

6.1.2 氨氮标准溶液配制 

准确称取经100℃烘干过的氯化铵（NH4Cl）0.3819 g 溶于水中，移入1000mL容量瓶中用

无氨水稀释至标线摇匀。此溶液浓度为100 mg/L。 

6.1.3 总磷标准溶液配制 
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准确称取在110℃下烘干2小时后在干燥器中放冷却的磷酸二氢钾(KH2PO4) 0.2197 ± 

0.001g，用少许蒸馏水溶解后，加入5mL硫酸，然后将该溶液定溶在1000mL容量瓶中并混匀。

此标准溶液含50.0mg/L的磷。该溶液可在玻璃瓶中可贮存至少六个月。 

6.2 曲线值校准 

6.2.1 操作步骤 

6.2.1.1 预制项目（比色管）曲线值校准 

1）标准溶液预处理：标准溶液预处理过程详见各试剂说明书； 

2）将预处理完成后的预制管标准溶液置于比色架上； 

3）在主页面点击 曲线管理 ，进入曲线管理界面，如下图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 选择COD预制（高量程），选择需要进行操作的曲线或空白曲线，点击 校准 ； 

5）按提示将“0”号比色管（空白溶液）放入主机的比色槽中，关闭比色舱盖，输入标准

品浓度，点击空白，再将标准品放入比色槽中，按 校准 键，该过程完成后，仪器将根据

标准溶液的浓度，自动将曲线值 K 进行修改，修改后点击保存即完成校准过程。 
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6.2.1.2 检测项目（比色皿）曲线值校准 

1）标准溶液预处理：详见各试剂耗材说明书； 

2）将预处理完成后的标准溶液倒入比色皿中置于比色皿架上； 

3）在主页面点击 曲线管理 ，进入曲线管理界面，如下图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 选择COD（高量程），选择需要进行操作的曲线或空白曲线，点击 校准 ； 

5）按提示将“0”号比色皿（空白溶液）放入主机的通道1中，标准品放入通道2后关闭比

色舱盖，输入标准品浓度，点击 校准 ，该过程完成后，仪器将根据标准溶液的浓度，自动

将曲线值 K 进行修改，修改后点击保存 即完成校准过程。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 校准结果判断 

1）得到标准溶液的检测浓度后，对校准结果进行判断； 

2）选择校准曲线在测量界面重新测量标准品浓度，将标准溶液的理论值浓度（即校准曲

线时输入的标准品浓度）和仪器所测量的浓度进行对比，如果误差超过±5% ，说明标定过
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程失败，必须重新进行； 

3）如果对比误差在±5% 范围内，代表仪器的校准过程合格。即可直接使用该条曲线进行

污水的测定。 

6.2.3 仪器校准失败原因分析 

1）标准溶液的配制过程出现了操作误差，造成实际浓度与理论浓度之间存在偏差； 

2）操作人员对操作过程不熟练、不规范，或出现操作失误； 

3）对仪器进行校准前，需正确、熟练的对仪器进行操作,还要严格遵守校准的过程。 

6.3. 曲线定标 

6.3.1 操作步骤 

由于废水类型和实验环境条件的不同，曲线值（K）并不是唯一或固定不变的，可按要求

进行校准标定后更改。仪器在每个测量模式下设有六个拟合点的曲线可进行自动拟合设定，无须

用户进行计算。以COD预制（高量程）为例，具体方法如下： 

1）准备 5个已知浓度的COD标准样品（标准样品不多于6个，包含空白溶液不多于7个），根

据实验方法对其进行预处理； 

2）处理完成后依次放入比色管架，并由小到大进行编号。浓度如下： 

样品编号 0 1 2 3 4 5 

样品浓度

（mg/L） 

0 

(空白) 
100 500 1000 1500 2000 

3）主界面选择 曲线管理 ，选择“COD预制（高量程）”，点击 曲线 ，进入曲线选择界

面，在曲线列表中直接选中需要定标的曲线，或选择空白曲线进行定标； 
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4）选择曲线后，点击 定标 进入拟合界面，根据提示完成曲线拟合。拟合曲线如上右图。

该界面可输入吸光度后仪器自行计算曲线。 

标准品浓度修改：方法1，在仪器主界面选择项目设置，选择相应检测项目按5.2内容进行

修改；方法2，定标计算完成后，点击标准品浓度列需要修改的浓度值，弹出数字键盘即可修

改。 

5）根据表格中“通道”列提示的通道号，将装有不同浓度的比色管依次放入相对应的通道

中，点击 检测 。检测完成后，仪器自动拟合曲线； 

保存 ：可保存当前拟合的曲线K值； 

打印 ：可打印该拟合曲线的浓度、吸光度、K值和相关系数r； 

返回 ：回到曲线管理界面。 

【注】比色皿定标将预处理后的溶液倒入比色皿后操作步骤同上。 

6.3.2 曲线线性差的原因 

一般要求曲线的相关系数r≥0.9990。 

① 标准溶液的配制过程出现了操作误差，造成实际浓度与理论浓度之间存在偏差； 

② 操作人员对操作过程不熟练、不规范，或者出现了操作失误； 

③ 对仪器进行标定前，需正确、熟练的对仪器进行操作,还要严格遵守标定的过程。 

6.4 曲线修改 

选择曲线后点击修改，输入完毕点击 OK 完成修改操作。 
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第七章 历史数据和系统设置、系统信息 

7.1 历史数据 

 

 

 

 

 

 

 

 

 查询 ：选择某一具体项目查询历史记录； 

 全部 ：查询全部历史记录； 

 打印 ：打印选中的历史数据； 

 传输 ：将数据传输至PC端； 

 删除 ：删除选中的历史数据； 

 上一页 / 下一页 ：翻阅历史数据； 

 返回 ：回到历史数据项目列表界面。 
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7.2 系统设置 

点击 系统设置 弹出下图所示的系统界面，可设置日期时间和屏幕亮度。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

[注]屏幕亮度调整范围：0-64 

仪器在无操作30min后将进入半压状态，此时屏幕亮度将会变暗，点击屏幕即可唤醒仪器

使仪器恢复正常状态。 

 保存 ：保存设置的时间值； 

 调试 ：仪器出厂时已对仪器进行调试。用户如有需要，请联系厂家； 

 自检 ：仪器进行光路自检； 

 恢复出厂设置 ：点击恢复出厂设置，将弹出下图提醒窗口，选择是，仪器参数将恢复出

厂时的默认设置值； 

 

 

 

 

 

 

 

 

恢复参数：波长设定值、项目标准品浓度值、新建项目、曲线值、历史数据、屏幕亮度 

[注] 恢复出厂设置累计使用时间不会清空，系统时间不会恢复 

 返回 ：回到主菜单界面。 
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7.3 系统信息 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在此界面可查看仪器型号、仪器名称、仪器编号、仪器状态以及仪器版本号。 

 激活：设备试用期结束后，用户需联系厂家索要激活码，激活后方可正常使用 
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第八章 日志功能、退出保存 

8.1 日志功能 

日志功能 将弹出下图所示的系统日志文件，系统日志包括“开机”、“关机” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 退出保存 

在主菜单中点击 退出保存 ，仪器使用完毕后，关机前对所有仪器设置进行保存。 
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第九章 打印纸更换方法 

打印机中打印纸的更换方法及步骤： 

 

1）如图 1 所示从箭头指示位置，轻轻扣出旋转扳手到图 2 状态； 

2）继续旋转扳手，使纸仓盖和走纸轴打开如图 3 所示； 

3）此时可将轻轻打开纸仓盖如图 4 所示； 

4）将打印纸装入纸仓，并拉出一截（露出打印机），注意把纸放置规整。 

5）放置打印纸时注意纸的方向，否则打印出的是空白（纸头从纸卷上方拉出）； 

6）轻轻压合上纸仓盖，并把旋转扳手推入复位完成换纸； 

 

图1                      图2  图3                   图4 
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第十章 故障分析与排除 

为了帮助用户定位仪器故障，以下所列为一些操作仪器时，较为常见的问题及其相关处理

方法。若依据以下方式仍未能解决，请与厂家客户服务部联系! 

故 障 现 象 排 除 方 法 

样品在消解过程中

出现喷溅 

1.加入COD1、COD2试剂后是否摇匀。 

2.配制试剂所使用的硫酸是否为分析纯硫酸； 

3.水样预处理过程中 COD2试剂量取是否准确。 

 

出现报警提示 

1.检查确认是否为仪器温度升到设定温度后的报警提示，可按

加热开关键停止报警提示； 

2.检查是否为仪器中的定时报警，可按任意定时键停止报警提

示。 

消解仪在使用时产

生异味 

1.新仪器在起初使用时会产生异味属正常现象。随用频次的增

加，该现象将逐渐消除； 

2.检查确认仪器的消解孔中是否有异物存在。 

当消解过程中出

现反应管破裂或

样品溢出时的处

理方法 

1.切断仪器电源，打开窗户通风； 

2.取出破碎反应管并清理碎渣，倒置仪器，使液体从消解孔中

流出； 

3.用干净的湿抹布将仪器表面及消解孔中的液体反复擦拭干

净； 

4.在通风处对仪器通电 1-2次（每次半小时），如无异常现象即可

正常使用。 

开机后屏幕无显示

（黑屏） 

1.检查电源插座输出是否正常； 

2.检查或更换仪器电源线，确认链接是否正常； 

3.检查仪器电源保险（熔断器）是否正常。 

 

用空白溶液无法

归零 

1.重新启动仪器后再进行操作； 

2.检查比色池中的单色光是否存在或正常通过； 

3.确认仪器在开机时，上盖是否处于闭合状态； 

4.检查确认空白溶液是否存在浑浊。 

打印结果中的时

间不准确 

根据本手册第七章，修改调整仪器中的系统时间。 
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查看不到历史数

据 

确认在测定出结果后，是否进行过保存。 

 

测量出的结果均

为零 

1.检查当前调用的曲线值（K）设置是否为“0 ”； 

2.检查确认量取水样时，包括空白在内是否全部量取的是同一

个样品； 

3.检查比色池中的单色光是否存在或正常通过。 

测量出的结果均为

负值 

1.确认空白是否被污染或误将测定水样作为空白，对仪器进行

了归零操作； 

2.确认被测水样浓度是否超出或接近仪器的测量下限，同时测

试过程是否存在操作误差。 

仪器按键操作时无

反应 

1.确认当前仪器是否在特定的系统设置界面下，此时部分按键

操作是无效的； 

2.重新启动仪器后再进行操作。 

测定结果不稳定上

下波动 

1.检查比色溶液中有无悬浮物或存在浑浊现象； 

2.水冷却完成后，在向比色皿中转移时是否进行过反复混匀； 

3.检查比色皿外壁是否有液体悬挂； 

4.确认仪器在比色前是否按照要求进行过预热； 

5.比色时检查仪器上盖是否完全密封，有无阳光直射干扰。 

每次测定结果的偏

差大 

1. 水样的预处理过程和比色过程存在着操作误差（操作过程同

一性差）。 

2. 检查确认是否由比色皿皿差造成。 

 

 



                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 天尔分析仪器（天津）有限公司 

地址：天津市高新区海泰绿色产业基地F座6门1楼 

电话：400-991-2929   022-23725155 

 售后服务热线：022-2372-1099 


